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(FR) Usage professionnel

JY\eni-LAB 0,5 %

@ Uso profesional

JY\eni-LAB 0,5 %

@ Uso profissional

Y\eni-LAB 0,5 %

@ Per uso professionale

INDICATIONS INDICACIONES INDICACOES ) ’ INDICAZIONI

Solution de désinfection pour |"entretien spécifique des LENTILLES D'ESSAI RIGIDES PERMEABLES. Solucien de desinfeccion para el cuidado especifico de LENTILLAS DE PRUEBA RIGIDAS PERMEABLES. Solugéo de desinfecgo para o ratamento especifico de LENTES DE ENSAIO RIGIDAS PERMEAVEIS. Soluzione disinfettante per la manutenzione specifica delle LENTI RIGIDE PERMEABILI DI PROVA.
Cette solution est destinge & l'usage professionnel. Esta solucion esté destinada al uso profesional. Esta solugdo destina-se unicamente ao uso profissional. Soluzione per uso professionale.

CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

Men-LAB 0.5 % est un produit & usage professionnel pour I'eniretien spécifique des lentiles d'essa rigides Meni-LAB 0.5 % es un producto de uso profesional para el cuidedo especifio de lenfilles de prueba rigidas Meni-LAB 0.5 % & um produto de uso profissional para a conservagao especifica das lentes de ensaios Meni-LAB 0.5 % & un prodotto ad uso professionale per la manutenzione delle lenti rigide permeabili
perméables. permeables. La solucidn Meni-LAB 0.5% ha sido desarrollada para desinfectar las lenfillas de prueba rigidas permedveis. A solugao Meni-LAB 0.5% foi desenvolvida para desinfectar as lentes de ensaio di prova,

La solution Meni-LAB 0.5% a été développée pour désinfecter les lentilles d'essal rigides perméables
vis avis:
- des bactéries, levures, moisissures
- des virus
- des amibes
Meni-LAB 0.5% est & utiliser aprés chaque adaptation avec le flacon lenfille d'origine.
Le temps de trempage des lentilles dans la solution Meni-LAB 0.5% est de 5 minutes.
La solution Meni-LAB présente en outre des propriétés neftoyantes (données internes Menicon).

MODE D’EMPLOI

@ Au refrait, placer la lentille dans le flacon de conservation rempli de MeniCare Pure ou MeniCare Plus.
Procéder ensuite au nettoyage de la lentille avec la solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus
par massage pendant 20 secondes puis rincer avec la solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus.
Insérer la lentile sur le support du flacon de conservation, vider le flacon de conservation, puis traiter

rigidas permeables frente a:

- bacterias, levaduras, mohos
- virus
- amebas

Meni-LAB 0.5% se debe ufiizar después de cada adaptacion con el frasco de lenillas original. EI tiempo de
remojo de las lenfillas en la solucion Meni-LAB 0.5% es de 5 minutos.
La solucion Meni-LAB presenta ademds propiedades limpiantes (datos internos Menicon).

MODO DE EMPLEO

@ Alretirar lalentila, colocarta en el frasco de conservacion llenado con MeniCare Pure o MeniCare Plus.

Proceder sequidamente a la limpieza de la lentila con la solucién MeniCare Pure o MeniCare Plus
masajeando durante 20 segundos y después enjuagar con la solucion MeniCare Pure o MeniCare Plus.
Introducir a lentila en el soporte dei frasco de conservacion, vaciar el frasco de consenvacion procediendo
con lalentila del modo de empleo siguiente :

rigidas permeéveis 0a gés de :

- bactérias, leveduras, bolores
- virus
- amibas

Meni-LAB 0.5% deve ser utiizada depois de cada adaptagéo, com o frasco original das lentes. O tempo
de imersdo das lentes na solugo Meni-LAB 0.5% é de 5 minutos.
A solugao Meni-LAB apresenta, além disso, propiedades de limpeza (dados internos Menicon).

MODO DE EMPREGO

@ Depois de utizar a lente colocada no frasco original cheio de MeniCare Pure ou MeniCare Plus.

Proceder, de seguida, alimpeza da lente com a solugéo MeniCare Pure ou MeniCare Plus massajando
durante 20 segundos, e depois, enxaguar com a solugao MeniCare Pure ou MeniCare Plus. Inserir a lente
no suporte do frasco original, esvaziar o frasco original, e entéo, tratar a lente consoante as instrugdes abaixo:

La soluzione Meni-LAB 0.5% ¢ stata realizzata per disinfettare le lenti rigide permeabili di prova da:
- batteri, ligviti, muffosita
- virus
- amebe
La soluzione Meni-LAB 0.5% va utilizzata dopo ogni adattamento con il flacane lenti eriginale. Il tempo di
ammollo delle lentf nella soluzione Meni-LAB 0.5% & di & minuti,
La soluzione Meni-LAB presenta inoltre propriétd detergenti (dati interni Menicon).

MODO D’IMPIEGO

© Una volta estratta dalla soluzione, metiere Ia lente nell astuccio riempito con MeniCare Pure o MeniCare Plus.

Procedere poi alla pulitura della lente con soluzione MeniCare Pure o MeniCare Plus mediante massaggio
di 20 secondi e poi risciacquare con soluzione MeniCare Pure 0 MeniCare Plus.Inserire la lente nel
supporto del flacone di- conservazione, quindi trattare le lente secondo le seguenti modalita d'impiego :

@ Abrir com precaugio o frasco de Meni-LAB 0.5 % e encher o frasco original da lente com a solugdo até

@ Aprire con precauzione il flacone Meni-LAB 0.5 % e riempire fino l callo il contenitore portalent con

la soluzione.

© Awitare il supporto lente sul flacone. Lasciare inumidire la lente: nella soluzione Meni-LAB 0.5% per
5 minuti per la tappa di disinfezione.

@ Allo scadere dei 5 minuti, svitare il supporto lente e svuotare i flacone. Risciacquare con cura la lente per
circa 15 secondi con la soluzione MeniCare Pure o MeniCare Plus.

© Risciacquare anche il supporto lente e il flacone. Riempire il flacone con la soluzione MeniCare Pure o
MeniCare Plus.

@ Awvitare il supporto lente sul flacone e conservare la lente in questo stato fino alla prossima prova. In
caso di ammollo prolungato rinnovare la soluzione ogni 4 settimane.

@ Risciacquare lalente con MeniCare Pure o MeniCare Plus prima di indossarla.
Nota : tutti  trattamenti devono esser registrati (documento df tracciabilita).

PRECAUZIONI

|a lentille selon le mode d'emploi suivant :

@ Ouvrir avec précaution le flacon Meni-LAB 0.5 % et remplir le fiacon lentille d'origine avec la solution
jusqu'au niveau du col.

© Visser le support lentille sur e flacon. Laisser tremper [a lentile dans [a solution Meni-LAB 0.5% pendant
5 minutes pour ['étape de désinfection.

© Au bout de 5 minutes, dévisser le support lentile et vider le contenu du fiacon. Rincer soigneusement
|alentile pendant environ 15 secondes avec la solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus.
Rincer également le support lentile et le flacon lentile.

© Remplir le flacon lentille avec Ia solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus.

@ Visser le support lentille sur le flacon et conserver |a lentille en Iétat jusqu'au prochain essai.
En cas de trempage prolongé, renouveler la solution de trempage toutes les 4 semaines.

@ Avant toute pose, rincer la lentille avec la solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus.

20 nivel do gargalo.

© Enroscar o suporte da lente ao frasco original Deixar a lente em imerséo na solugéo Meni-LAB 0.5%
durante 5 minutos para a etapa de desinfecgao.

@ Apos 5 minutos, desenroscar o suporte da lente e esvaziar o contetdo do frasco. Enxaguar
cuidadosamente a lente durante aproximadamente 15 segundos com a solugéo MeniCare Pure ou
MeniCare Plus.

Enxaguar também o suporte das lentes e respecfive frasco.

© Encher o frasco da lente com a solugéo MeniCare Pure ou MeniCare Plus.

@ Enroscar o suporte dalente no frasco e conservar a lente assim até ao proximo ensaio. Se s lentes
permanecerem sem ser uflizadas renovar a solugéo MeniCare Pure ou MeniCare Plus todas as 4 semanas.

€ Antes de a colocar, enxaguar @ lente com a solugéo MeniCare Pure ou MeniCare Plus.
Nota: todo o tratamento deve ser registado (documento de rastreio)

@ Abrir con precaucion el frasco Men-LAB 0.5 % y rellenar el frasco de lentillas original con la solucin hasta
¢l nivel del cuello.

© Enroscar el soporte de lentilas sobre el frasco. Dejar la lentilla en remojo en la solucion MeniLAB 0.5%
durante 5 minutos para la etapa de desinfeccion.

@ Al cabo de 5 minutos, desenroscar el soporte de lentillas y vaciar el contenido del frasco.
Enjuagar la lentila cuidadosamente durante unos 15 segundos con fa solucion MeniCare Pure o MeniCare
Plus. Enjuagar también el soporte de lentillas y el frasco de lentillas.

© Rellenar el frasco de lentilas con la solucion MeniCare Pure o MeniCare Plus.

@ Enroscar ¢l soporte de lentillas sobre el frasco y conserver la lentila en ese estado hasta la proxima
prueba. En caso de remojo prolongado, renovar la solucion de remojo cada 4 semanas.

@ Antes de cada colocacion, enjuagar la lentila con la solucién MeniCare Pure o MeniCare Plus.

Nota : chaque raitement doit éfre enregistré (document de fragabilité).

PRECAUTIONS

= Ne pas utiliser pour les lentilles souples.

- Ne jamais utlliser en cas d'endommagement de la bague de sécurité du flacon.

- Le temps de trempage des lentiles d'essai dans la solution Meni-LAB 0.5% ne doit pas dépasser
une heure. Au del, cela ne porterait pas atfeinte a la qualité des lentiles, mais risquerait de les décolorer.

= Important : ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.

- Le ringage abondant des lentilles avec la solution MeniCare Pure ou MeniCare Plus est une étape
indispensable aprés trempage dans la solufion Meni-LAB 0.5%.

- Remarque : usage restreint aux lentilles d'essai de la boite d'essai. Il faut nettoyer la lentille
avant conservation.

- Ne pas instiller directement dans I'eeil. En cas de projection accidentelle, procéder immédiatement
aun ringage abondant. Eviter le contact avec la peau et les projections sur les vétements.

- Toutincident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire lobjet d'une notification au fabricant et &
'autorité compétente: de Etat membre dans lequel Iutilisateur etfou le patient est établi.

- Conserver & température ambiante (15-25°C). Bien refermer le flacon aprés usage.

- A utiiser dans les 3 mois suivants Iouverture, e

- Respecter la date de péremption située sur la boite et le flacon. weld

- Nutiliser jamais I'eau du robinet pour rincer les lentilles.

Flacon de 250 ml

Année d'autorisation du marquage CE : 2003
©2020, Menicon Pharma SAS

+ Flacon de conservation
Frasco de conservacion
Frasco original
Contenitore portalenti

MeniCare Pure / MeniCare Plus
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- Autiizar en los 3 meses siguientes a la apertura.
- Respetarla fecha de caducidad situada sobre la caja y el frasco.
- No debe usarse nunca agua corriente para enjuagar las lentillas.

Nota : cada tratamiento debe ser registrado (documento de trazabilidad).

PRECAUCIONES

~ No utilizar para lentillas blandas.
- No utilice la solucién si el cierre de sequridad del frasco estd dafiado.
- Eltiempo de remojo de las lentillas de prueba en la solucian Meni-LAB 0.5% no debe sobrepasar una hora.

A partir de ese tiempo, no perjudicaria a la calidad de las lentilas, pero correrian el riesgo de decolorarse.

+ Importante: no tragar, No dejar al alcance de los nifios, )
- El enjuague abundante de las lentillas con la solucion MeniCare Pure o MeniCare Plus es una etapa

indispensable tras un remojo en la solucion Meni-LAB 0.5%.

- Nota: Uso restringido a lentes de prueha de la caja de prueba. Lave |a lente antes de guardarla.
+ No instilar directamente en el ojo. En caso de proyeccion accidental, lavar inmediatamente con

agua abundante. Evitar el contacto con la piel y las salpicaduras en la ropa.

- Cualquier incidente grave que ocurra en relacién con el dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a

Ia autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o del paciente.
Conservar a temperatura ambiente (15-25°C). Cerrar correctamente el frasco tras su utiizacion.

B
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Frasco de 250 ml
© 2020, Menicon Pharma SAS

Meni-LAB

PRECAUGOES

- Nao utilizar em lentes hidrofilas.

- Nunca utilize se o anel de seguranga estiver danificado.

- Otempo de imerséo das lentes de ensaio na solugao Meni-LAB 0.5% néo deve ultrapassar uma hora,
- Acima desse tempo, a qualidade das lentes néo e afectada, mas poderiam sofrer descoloragdo.

= Importante: Nao ingerir. Nao deixar ao alcance das criangas.

- O enxaguamento abundante das lentes com a solugdo MeniCare Pure ou MeniCare Plus é uma etapa

indispensével apds a imerséo na solugao Meni-LAB 0.5%.

- Nota: Utilizagdo restrita a lentes de prova na caixa de prova. Lave a lente antes de guarda-la.
- Néo instilar directamente nos olhos. Em caso de projecgéo acidental, proceder imediatamente

a um enxaguamento abundante. Evitar o contacto com a pele, ou sua projecgao em vestuarios.

- Todo incidente grave que ocorra em ligacdo com o dispositivo deverd ser objeto de uma notificagéo ao

fabricante e & autoridade competente do Estado membro no qual o uilizador elou o paciente esta
estabelecido.

- Conservar a temperatura ambiente (15-25°C). Fechar bem o frasco depois do uso.
- Utilizar nos 3 meses apds a abertura.

- Respeitar a data de expiragdo situada na caixa e do frasco.
- Nunca utilizar 4gua da torneira para enxaguar as lentes.

4 CB)

Frasco de 250 ml
© 2020, Menicon Pharma SAS

MeniCare Pure / MeniCare Plus

- Non utilizzare per lenti morhide.

- Non uflizzare se il sigillo di protezione & danneggiato.

- [Itempo di ammallo delle lentiin prova nella soluzione Meni-LAB 0.5% non deve superare un'ora.

- Untempo superiore non danneggia la lente ma rischia di scolorira.

« Importante :non ingerire.Tenere fuori della portata dei bambini.

- IIisciacquo abbondante delle lenti con soluzione MeniCare Pure o MeniCare Plus costituisce una tappa
indispensabile dopo I'ammollo nella soluzione Meni-LAB 0.5%.

- Nota: I'uso € limitato alle lenti di prova della scatola di prova. La lente deve essere lavata prima di
metterla nella sua custodia.

- Non utilizzare direttamente nell'occhio.In caso di spruzzi accidentali procedere immediatamente
ad un risciacquo abbondante. Evitare il contatto con la pelle e schizzi sugli indumenti.

- Qualsiasi incidente grave legato al disposifivo dovra essere nofificato al produttore e alfautorita competente
dello Stato membro nel quale [uilizzatore efo il paziente risideono.

- Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).Richiudere bene il fiacone dopo [uso.

- Da uilizzare entro 3 mesi dall apertura.

- Rispettare [a data di scadenza stampata sulla confezione e al flacone. /r i

- Non sciacquare mai le lent sotto 'acqua di rubinetto. e
Flacone da 250 ml
© 2020, Menicon Pharma SAS

Composition / Composicién / Composigdo / Composizione :

Active chlorine solution ... ... s 0,5% or 5 000 ppm of active chlorine
Sodium carbonate anhydrous

Sodium hydroxide

Purified water ............. qs 100%

H Menicon pharma SAS - Bd Sébastien Brant, Parc dInnovation - 67400 likirch-Graffenstaden, France
Disposttif médical / Dispostivo médico  Dispositvo medion / Medical device / Medizinprodukt./ Medisch hulpmiddel
Unique Device Identifier / Einmalige Produkikennung / Idenifiant unique de dispositifs médicaux / Unieke

code voor hulpmiddelidentificatie / Identificador Unico del Producto / idenfificativo unico del dispositivo /
identificado exclusiva de dispositivo.
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@ Professional use

INDICATIONS
Disinfection solution for specific care regimen for RIGID GAS PERMEABLE TEST LENSES.
This solution is intended for professional use.

CHARACTERISTICS
Meni-LAB 0.5 % is a product for professional use, specifically for use with RGP trial lenses.
Meni-LAB 0.5% solution was developed to disinfect RGP trial lenses against:

- bacteria, yeasts and moulds

- viruses

- amoebae
Meni-LAB 0.5% must be used after each test with the original lens container.
Soaking time for lenses in the Meni-LAB 0.5% solution is 5 minutes.
Meni-LAB solution is also a cleanser (Menicon internal data).

INSTRUCTIONS FOR USE

© On removing the lens, place it in its storage bottle filled with MeniCare Pure or MeniCare Plus.
Then clean the lens with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution, rubbing for 20 seconds, then
rinse with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution.
Insert the lens into the storage bottle holder, empty the storage bottle then clean the lens as
detailed in the following instructions:

@ Open the container of Meni-LAB 0.5 % carefully and fil the original lens container with the
solution up to the neck.

© Screw the lens holder onto the container. Leave the lens to soak in Meni-LAB 0.5% solution for
5 minutes for disinfection stage.

@ After 5 minutes, unscrew the lens holder and empty the contents of the container. Rinse the lens
carefully for about 15 seconds with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution.
Rinse the lens holder and lens container too.

© Fill the lens container with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution.

@ Screw the lens holder onto the container and store the lens like this until the next test.
In the event of extensive soaking, renew the soaking solution every 4 weeks.

@ Before fitting, rinse the lens with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution.
NB: every freatment must be recorded (traceability document).

PRECAUTIONS

- Do not use for soft lenses.

- Do not use if the tamper-evident ring is damaged.

- The soaking time for trial lenses in Meni-LAB 0.5% solution must not exceed one hour.
Longer than that, the quality will not be affected but the lenses may be discoloured.

- Important: do not swallow. Keep out of reach of children.

- Itis essential to rinse the lenses abundantly with MeniCare Pure or MeniCare Plus solution
after soaking them in Meni-LAB 0.5% solution.

- Note: Usage restricted to the test lenses in the test box. The lens should be washed
before storage.

- Do not put the solution directly in your eye. In the event of accidental splashing,
rinse abundantly immediately. Avoid contact with the skin and do not splash onto clothing.

- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the
manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user
andfor patient is established.

- Store at room temperature (15-25°C).Close the container properly after use.

- Use within 3 months after opening.

- Respect the expiry date noted on the container.

- Never use tap water 1o rinse your lenses.

BT
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250 ml container
© 2020, Menicon Pharma SAS

Composition / Zusammensetzung / Samenstellung :

Active chlorine solution ... ... qs 0,5% or 5 000 ppm of active chlorine
Sodium carbonate anhydrous

Sodium hydroxide

Purified water ............. s 100%

HMenicon pharma SAS

Bd Sébastien Brant, Parc d'Innovation - 67400 Ilikirch-Graffenstaden, France
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@@ Nur fiir den Kontaktlinsenanpasser

INDIKATION
Desinfektionsldsung zur Pflege von formstabilen Anpass-Kontaktlinsen.
Diese Losung ist zur professionellen Anwendung bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

Meni-LAB 0,5% ist ein Produkt zur professionellen Anwendung bei der Pflege von formstabilen
Anpass-Kontaktlinsen.
Die Losung Meni-LAB 0,5% wurde zum Desinfizieren von formstabilen Anpass-Kontaktlinsen gegentiber:
- Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen
- Viren
- Amédben
Meni-LAB 0,5% ist nach jeder Anwendung mit dem Originalbehalter der Kontakilinsen zu verwenden.
Die Zeit zur Aufbewahrung der Kontakifinsen in der Meni-LAB 0,5%-igen Losung betréagt 5 Minuten.
Weiterhin besitzt die Lsung Meni-LAB reinigende Eigenschaften (Menicon-interne Daten).

GEBRAUCHSANWEISUNG

@ Nach dem Gebrauch der Kontaktlinse diese in dem mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus
gefilliten Linsenbehélter aufbewahren.
Anschliessend die Kontaktinse 20 Sekunden lang mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus
manuell reinigen und anschliessend mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus abspilen.
Die Kontaktlinse in die Linsenhalterung des Originalbehalters geben, den Linsenbehdlter entieeren
und anschliessend wie folgt behandeln:

@ Die Flasche Meni-LAB 0,5% vorsichtig 6ffnen und den Linsenbehélter bis zum Gewinde
mit der Lésung fillen.

© Die Linsenhalterung mit der Anpasslinse in den Linsenbehalter stecken und verschrauben.
Die Anpass-Kontaktinse zum Desinfizieren 5 Minuten in der Losung Meni-LAB 0.5 % aufbewahren.

@ Nach 5 Minuten die Linsenhalterung abschrauben und den Inhalt des Behalters entleeren.
Die Kontaktlinse ca. 15 Sekunden lang sorgféltig mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus abspillen.

Die Linsenhalterung und den Linsenbehéler ebenfalls mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus spilen.

@ Den Linsenbehélter mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus fillen.
@ Die Linsenhalterung auf den Linsenbehalter schrauben und die Kontaktlinse so bis zur néchsten

N\eni-LAB 0,5 %

(@ Voor professioneel gebruik

AANWIJZINGEN

Desinfecteringsvloeistof voor specifiek onderhoud van HARDE ZUURSTOFDOORLATENDE
PROEFLENZEN.

Deze vloeistof is bestemd voor professioneel gebruik.

KENMERKEN
Meni-LAB 0.5 % is een product bestemd voor professioneel gebruik voor het specifieke onderhoud
van harde zuurstofdoorlatende proeflenzen.
De Meni-LAB 0.5% oplossing is ontwikkeld voor het desinfecteren van harde
zuurstofdoorlatende proeflenzen ter bescherming tegen:

- bacterién, gistvorming, schimmels

- virussen

- amoeben
Meni-LAB 0.5% dient na elke aanpassingstest met de originele lenzenflacon gebruikt
te worden. De indompeltijd van de lenzen in de Meni-LAB 0.5% oplossing bedraagt 5 minuten.
De Meni-LAB vioeistof biedt bovendien reinigende eigenschappen (inteme gegevens Menicon).

GEBRUIKSAANWIJZING

 Breng de lens in de met MeniCare Pure of MeniCare Plus gevulde bewaarflacon.
Reinig de lens vervolgens met de MeniCare Pure of MeniCare Plus oplossing doer deze
gedurende 20 seconden met de viceistof in te wrijven en vervolgens af te spoelen met de
MeniCare Pure of MeniCare Plus oplossing.
Doe de lens in de houder van de bewaarflacon, giet de bewaarflacon leeg en behandel de lens
volgens onderstaande gebruiksaanwijzing.
@ Open de fles Meni-LAB 0.5 % voorzichtig en vul de originele lensfiacon met de oplossing tot
aan de rand van de flaconhals.
© Schroef de lenshouder op de lenzenfiacon vast. Laat de lens gedurende 5 minuten weken in
de Meni-LAB 0.5% vloeistof voor de desinfectie fase.
. @ Schroef, na 5 minuten, de lenshouder los en giet de inhoud van de flacon weg.
Spoel de lens ongeveer 15 seconden lang zorgvuldig af met de MeniCare Pure of MeniCare Plus
oplossing. Spoel tevens de lenshouder en de flacon.
© Vul de lensflacon met de MeniCare Pure of MeniCare Plus oplossing.

Anwendung aufbewahren. Bei langerem Aufbewahren muss MeniCare Pure oder MeniCare Plus alle @ Schroef de lenshouder op de flacon en bewaar de lens in deze staat tot de volgende aanpassingstest.

4 Wochen erneuert werden.
@ Nach jeder Anpassung der Kontaktiinse den kompletten Ablauf wie aben beschrieben, wiederhalen.

Hinweis: Jede Behandlung der Kontaktlinsen protokoflieren (zur Dokumentation der Riickverfolgbarkeit).

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht bei weichen Anpass-Kontaktlinsen verwenden.

- Bei beschadigtem Sicherheitsverschluss nicht erstmals anwenden.

- Die Zeit fiir die Aufbewahrung der Anpass-Kontaktlinsen in der Losung Meni-LAB 0,5%
darf nicht mehr als 1 Stunde betragen.Bei langerer Aufbewahrung wird nicht die Qualitét der
Kontaktlinsen beeintréchtigt, es besteht jedoch ein gewisses Risiko der Verfarbung.

- Wichtig: Fliissigkeit nicht schlucken. Von Kindern fernhalten.

- Das grindliche Abspiilen der Kontaktlinsen mit MeniCare Pure oder MeniCare Plus ist eine
unerldssliche Phase nach der Anwendung mit Meni-LAB 0,5%.

- Hinweis: Die Benutzung ist auf die Probekontaktlinsen aus der Probepackung
beschrénkt. Die Kontaktlinse muss vor der Aufbewahrung gereinigt werden.

- Nicht direkt ins Auge geben. Bei direktem Kontakt der Losung mit dem Auge, das Auge
sofort mit ausreichend fliessendem Wasser ausspiilen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer
auf Kleidung vermeiden. (Bleichgefahr)

- S&mliche schweren Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem
Hersteller und der zusténdigen Behdrde des Mitgliedsstaates mitzuteilen,
in welchem der Benutzer und/oder der Patient ansassig ist. P

- Bei Raumtemperatur aufbewahren (15-25°C), Flasche nach Gebrauch . /H[
qut verschlieBen.

- Nach dem Offnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

- Haltbarkeitsdatum auf der Flasche beachten.

- Keinesfalls Leitungswasser verwenden.

Flasche 250 ml Inhalt
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Indien de lens lange fjd in de bewaaroplossing blift, dient u deze oplossing om de 4 weken te verversen.
@ Spoel de lens af met de MeniCare Pure of MeniCare Plus oplossing, alvorens deze in het oog

aan te brengen.

Opm. : iedere behandeling dient geregistreerd te worden (naslagdocument).

VOORZORGSMAATREGELEN

- Niet te gebruiken voor zachte lenzen.
- Niet te gebruiken als de verzegelingsring is beschadigd.

- De proeflenzen mogen niet langer dan eén uur in de Meni-LAB 0,5% oplossing blijven liggen.

Indien deze tjd overschreden wordt, zal dit de kwaliteit van de lens niet schaden maar zal

deze kunnen ontkleuren.

- Belangrijk: niet innemen. Buiten bereik van kinderen houden.

- Het zorgvuldig afspoelen van de lenzen met de MeniCare Pure of MeniCare Plus oplossing is
absoluut noodzakelijk na de behandeling met de Meni-LAB 0,5% oplossing.

- Opmerking: gebruik beperkt tot proeflenzen in het proefdoosije. De lens schoonmaken
voér het opbergen.

- Niet direct in de ogen aanbrengen. indien er per ongeluk wordt gemorst, direct met veel
water afspoelen, Contact met de huid en het morsen op Kleding voorkomen.

- Emstige incidenten die verband houden met het hulpmiddel, moeten gemeld worden
bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of
de patiént gevestigd is.

- Bewaren op kamertemperatuur (15- 25°C). De fles na gebruik goed afsluiten.

- Te gebruiken binnen drie maanden na opening.

- Neem de op de doos en de flacon vermelde houdbaarheidsdatum in acht. s«

- Gebruik nooit leidingwater om de lenzen af te spoelen. mfﬁ

Flacon 250 ml
© 2020, Menicon Pharma SAS

| C€ 0483

* Linsenbehalter
Bewaarflacon
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